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POVZETEK

Zaradi potrebe po hitrih in situ in in vivo meritvah so bile razvite
SPE-elektrode (elektrode, proizvedene s tehnologijo sitotiska,
angl. screen-printed electrode). SPE so serijsko proizvedene z
nizkimi proizvodnimi stro{ki in namenjene za enkratno uporabo.
Tanke plasti delovne, referen~ne in pomo`ne elektrode so
nanesene na majhen plasti~en ali kerami~en nosilec za tvorbo
trielektrodnega sistema, ki je potreben v voltametriji. SPE so
uporabne za dolo~anje razli~nih spojin. Za analize lahko upora-
bimo nemodificirane SPE, z ogljikovo, zlato, platinsko ali drugo
delovno elektrodo. Na lastnosti SPE lahko vplivamo z modifika-
torji, kot so kovinske prevleke, nanodelci ali encimi. Pri merjenju
z SPE se uporabljajo elektrokemijske metode, pogosto inverzna
voltametrija (angl. stripping voltammetry).

Klju~ne besede: SPE- elektrode, trielektrodni sistem, nemodifi-
cirane in modificirane SPE

Screen Printed Electrodes in the Analytics

ABSTRACT

To perform rapid in situ and in vivo measurements screen-printed
electrodes (SPE) were developed. SPEs are serially produced and
are considered as low-cost disposable electrodes. Thin inks of
working, reference and counter electrodes are printed on a plastic
or ceramic substrate. SPE electrodes are used for determination of
different substances. These electrodes can be based on carbon,
gold, platinum or modified materials. SPEs can be modified in
different ways: metal film-modified SPEs, nanoparticle-modified
SPEs or enzyme-modified SPEs. Electrochemical methods, such
as stripping voltammetry is frequently employed to perform
sample analysis with SPE-electrodes.

Keywords: screen-printed electrodes, three-electrode cell, unmo-
dified and modified SPE

1 UVOD

Dandanes je izziv za kemike razviti metode, ki
omogo~ajo hitre in in situ analize. Metode morajo biti
tudi ob~utljive, natan~ne in to~ne. Pogosto morajo
omogo~ati dolo~anje razli~nih substanc z razli~nimi
lastnostmi v vzorcih iz okolja. Za tak{ne analize so

prikladne elektrokemijske metode, saj velja zanje
visoka ob~utljivost, selektivnost, po navadi se za
analize uporabljajo prenosne naprave in so poceni.
Med elektrokemijskimi metodami je inverzna (angl.
stripping) voltametrija verjetno najpogosteje uporab-
ljena metoda. Ta je tudi primerljiva z atomsko absorp-
cijsko spektroskopijo in drugimi tehnikami za
dolo~anje sledov analitov kovin. Klasi~ne inverzne
analize se izvajajo polarografsko na elektrodah iz
`ivega srebra. Zaradi te`nje po hitrih in situ analizah z
elektrodami, manj toksi~nimi za okolje, kot je `ivo
srebro, so bile kot alternativa klasi~nim razvite
SPE-elektrode (elektrode, proizvedene s tehnologijo
sitotiska, angl. screen-printed electrode) [1].

2 DEFINICIJA, LASTNOSTI IN DELOVANJE SPE

SPE-elektrode so na poceni plasti~ne ali kerami~ne
nosilce natisnjene razli~ne plasti. Plasti iz ogljika,
zlata ali podobnega materiala delujejo kot delovna
elektroda. Srebrna elektroda se uporablja kot refe-
ren~na elektroda, platinska elektroda pa kot pomo`na
elektroda [1, 2]. ^e elektrodni material omogo~a, so
lahko nosilci tudi papirnati, teflonski, stekleni ali
silikonski (npr. za srebrove elektrode) [2]. Splo{ne di-
menzije nosilcev elektrod so 34 mm × 10 mm × 0,5 mm.
Elektri~ni kontakti so po navadi iz srebra [3]. Slika 1
prikazuje SPE-elektrodo proizvajalca DropSens
(Llanera, [panija).

V splo{nem poteka proizvodnja SPE-elektrod
preko mre`e, ki dolo~a velikost in obliko elektrode.
Skozi to mre`o je natisnjena viskozna teko~ina, ki
vsebuje grafit, zlato, srebro, platino, polimere in
dodatke, kot so kovine, kovinski oksidi, encimi, ionski
izmenjevalci ipd. Material, ki ga nana{amo, ima
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Slika 1: SPE-elektroda proizvajalca DropSens (Llanera, [panija) [3]



visoko viskoznost. Med nana{anjem, ko ta material
stiskamo z otiralom ali valjem na podlago, se le-ta pod
pritiskom red~i, kar mu omogo~a prodiranje skozi
mre`o in s tem nastanek to~no dolo~ene oblike in
velikosti nanesenih elektrod. Ko pride teko~ina v stik s
kerami~no ali plasti~no podlago, se vrne na prvotno
viskoznost in obdr`i zastavljeno obliko in velikost.
Pripravljena elektroda se potem 30 min segreva na
60 °C. V celotnem postopku priprave SPE se upo-
rablja ve~ mre`, razli~ne za razli~ne dele elektrode.
Pred nana{anjem drugega dela elektrode se mora prvi
naneseni del strditi. To se dose`e s termi~no obdelavo.
Po nanosu vseh elektrod se na SPE nanese {e za{~itna
prevleka, predvsem za izolacijo prevodne poti elektrod
na podlagi. Slika 2 prikazuje osnovni postopek izde-
lave SPE [2].

Celotna plo{~ica oziroma SPE-elektroda lahko
deluje kot elektrokemijska celica, na katero name-
stimo kapljico vzorca. Kapljica mora pokriti natis-
njeno delovno, referen~no in pomo`no elektrodo [1].
Leta 1990 je bila za pripravo SPE uporabljena sito-
tiskarska tehnologija (angl. screen-printing), ki ponuja
proizvodnjo velikih koli~in izredno poceni, ampak
zelo ponovljivih in zanesljivih senzorjev za enkratno
uporabo na kraju vzor~enja. Zaradi te`nje po serijski
proizvodnji poceni SPE-elektrod za detekcijo {tevilnih
substanc se sitotiskarska tehnologija hitro razvija [1,
2].

SPE-elektrode lahko delujejo tudi s potapljanjem
elektrode v raztopino. Na nosilec je lahko nanesen en
trielektrodni elektrokemijski sistem (delovna, refe-
ren~na, pomo`na elektroda) ali ve~ sistemov, npr.
osem trielektrodnih elektrokemijskih sistemov na
enem nosilcu [3].

Ker je za SPE-elektrode zna~ilno, da so poceni,
namenjene za enkratno uporabo in za analizo majhnih

koli~in vzorca, so primerne za nadzor kakovosti ali za
raziskovalne namene. Uporabne so na podro~ju okolj-
skih in klini~nih raziskav ter za raziskavo hrane [3].

SPE-elektrode so uporabne za analizo razli~nih
spojin. Mogo~e jih je modificirati na razli~ne na~ine in
z razli~nimi modifikatorji. Na sestavo natisnjenih
plasti lahko vplivamo z dodatki, npr. kovin, encimov,
polimerov, kompleksantov ipd. osnovnemu materialu
pred tiskanjem na nosilce. Obstaja pa tudi mo`nost
modifikacije `e proizvedenih elektrod z nana{anjem
razli~nih spojin (prevlek) na povr{ino elektrode, kot
npr. kovinskih plasti, polimerov, encimov ipd. [1, 2].

Obstajajo SPE-elektrode s prevleko iz bakra,
bizmuta, antimona, niklja, kroma, molibdena, svinca,
jekla, ogljikovega jekla in diamanta. Tak{ne elektrode
so uporabne tudi kot biosenzorji. SPE-elektrode so
lahko modificirane tudi tako, da je spremenjena de-
lovna elektroda (npr. elektroda iz rutenijevega oksida,
paladija, bizmutovega oksida, nikljevega oksida) [3].

3 PRIMERI UPORABE SPE-ELEKTROD

3.1 Nemodificirane SPE-elektrode

Zelo redko so v praksi uporabljene nemodificirane
SPE-elektrode, ki so osnovane na ogljiku (SPCE-elek-
trode). Od teh je najpogosteje uporabljen ogljik v obli-
ki grafita zaradi enostavne tehnolo{ke obdelave in
nizke cene [1]. Vasjari s sodel. [4] je ugotavljal odziv
SPCE na cistein in tirozin v komercialnih farma-
cevtskih vzorcih. Pri tem so uporabljali tehniko
linearnega preleta in hidrodinamsko voltametrijo. Za
delovanje senzorja je bila potrebna uporaba ni`jega
potenciala v primerjavi s sistemom s klasi~no oglji-
kovo in platinsko elektrodo. Ugotovili so linearno
obmo~je med 0,5 μM in 50,0 μM, z vrednostmi R2,
vi{jimi od 0,9980 za obe substanci [4]. SPCE-elek-
trode so bile uporabljene tudi na podro~ju analize
kovinskih ionov v raztopinah. Honeychurch s sodel.
[5] je uporabil metodo diferencialne pulzne anodne
inverzne voltametrije za dolo~evanje Cu(II). Metodo
so uporabili tudi v vzorcih vode in govejem serumu.
Dolo~ena meja zaznavnosti (angl. limit of detection,
LOD) za Cu(II) je bila 8,2 ng/mL, to~nost metode pa
ve~ja od 90 % (gre za prera~unan izkoristek) [5].

^eprav je ve~ina SPE-elektrod osnovana na
ogljiku, v obliki grafita, so ponekod uporabljene tudi
elektrode iz natisnjenih plasti zlata ali srebra. Laschi s
sodel. [6] je uporabil SPE-elektrode, osnovane na
zlatu (Au-SPE), za analizo Pb(II), Cu(II), Hg(II) in
Cd(II). Pri tem so uporabili SW-anodno inverzno
voltametrijo (SWASV, angl. square wave). Dolo~ili so
LOD za Pb(II) 0,5 μg/L, za Cu(II) 2,0 μg/L, za Hg(II)
0,9 μg/L in za Cd(II) 1,4 μg/L in vrednosti RSD
(relativni standardni odmik) za Pb(II) 7 %, za Cu(II)
12 %, za Hg(II) 4 % in za Cd(II) 14 % [6]. Zen s sodel.
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Slika 2: Osnovni postopek izdelave SPE [2]



[7] je SWASV-tehniko uporabil za dolo~anje Pb(II) z
Ag-SPE-elektrodo, brez kemijske modifikacije.
Dose`en LOD je bil 0,46 μg/L in obmo~je linearnosti
5–80 μg/L [7].

3.2 SPE-elektrode s prevlekami

V ve~ini primerov je delovna grafitna elektroda
prevle~ena s tanko `ivosrebrno plastjo, kar omogo~a
elektrokemijsko predkoncentriranje te`kih kovin pri
njihovi analizi. Wang [1, 8] je prvi demonstriral upo-
rabo SPCE-elektrode z `ivosrebrno prevleko za dolo-
~anje Pb(II) v μg/L. Pri tem je uporabil inverzno
voltametrijo in potenciometrijo. Podobno je `elel
analizirati druge kovinske ione, kot sta Cd(II) in
Cu(II). Za njim so bile objavljene {e {tevilne {tudije
razli~nih metod za analizo razli~nih kovin (Pb(II),
Cu(II), Zn(II), Cd(II)). Desmond s sodel. [9] je dolo~il
LOD za Zn(II) 55 μg/L, za Cd(II) 71 μg/L, za Pb(II)
64 μg/L in za Cu(II) 123 μg/L. Za dolo~anje kovin so
uporabili diferencialno pulzno anodno inverzno
voltametrijo in ~as nalaganja 300 s [9]. Palchetti s
sodel. [10] je z uporabo SWASV in potenciometri~ne
inverzne analize dolo~al Cu(II), Pb(II) in Cd(II) z
SPCE-elektrodo z `ivosrebrno prevleko. Dose`eni
LOD so bili 0,4 μg/L za Pb(II), 1 μg/L za Cd(II) in
8 μg/L za Cu(II) pri SWASV-tehniki ter 0,6 μg/L za
Pb(II), 0,4 μg/L za Cd(II) in 0,8 μg/L za Cu(II) pri
potenciometrijski inverzni analizi [10].

Zaradi toksi~nosti `ivega srebra in posledi~no
okoljskih problemov se je razvoj in raziskovanje SPE
usmerilo v uporabo nemodificiranih SPE-elektrod in
uporabo kovinskih prevlek (zlato, srebro, nikelj,
bizmut) na SPE-elektrodah.

Kadara s sodel. [11] je simultano analiziral Pb(II)
in Cd(II) z metodo inverzne kronopotenciometrije in z
uporabo SPE-elektrode z bizmutovo prevleko. Dolo-
~ene vrednosti LOD so bile 8 μg/L za Cd(II) in
10 μg/L za Pb(II). Uporabili so ~as nalaganja 120 s.
Uporabljena metoda je bila aplicirana za analizo
ekstraktov tal in odpadnih voda. Za primerjavo je bila
uporabljena {e elektroda z `ivosrebrno prevleko in
ICP-MS metoda [11].

Prvi primer SPCE-elektrode z zlato prevleko je
opisal in objavil Wang s sodel. [1, 12]. Analizirali so
ione svinca in `ivega srebra. Masawat s sodel. [13] je z
SPCE-elektrodo z zlato prevleko analiziral Pb(II) v
pitni vodi in vodi iz pipe. Pri razvoju metode so dolo-
~ili vrednosti LOD 0,8 μg/L pri 120 s nana{anja.

Slater in Dilleen [14] sta objavila primerljivo
{tudijo dolo~anja 2-furaldehida z SPCE-elektrodo z
nikljevo prevleko. Obmo~je linearnosti uporabljene
metode je bilo 3,7–14,3 mg/L z R2 = 0,99 [14].

3.3 Druge modifikacije SPE-elektrod

Za nalaganje na SPE-elektrode so bili uporabljeni
tudi kovinski nanodelci, ki imajo dobre lastnosti in
{iroko uporabnost. Kovinski nanodelci so lahko proiz-
vedeni v raztopini ali z nalaganjem na trdno povr{ino
elektrode. Chikae s sodel. [15] je pripravil nanodelce
zlata in platine in jih z elektronanosom nanesel na
SPCE-elektrodi. Pripravljeni elektrodi (Au-SPCE in
Pt-SPCE) so uporabili za dolo~anje vodikovega
peroksida v 0,1 M HCl z metodo cikli~ne voltametrije.
Obmo~je linearnosti za Pt-SPCE elektrodo je bilo
16–2000 μM vodikovega peroksida [15].

Na SPE-elektrodo lahko nanesemo encime in s tem
pripravimo biosenzor. Encimi so proteini, ki katali-
zirajo specifi~ne kemijske reakcije in vivo. Biosenzorji
se uporabljajo za analiziranje pesticidov, analizo
holesterola, glukoze, vodikovega peroksida, etanola
itd. Na SPE-elektrodo lahko nanesemo tudi kompleks
antigen/protitelo za analizo hormonov, za genetske
teste in klini~ne analize (infekcije, tumorske markerje,
karcinogene snovi) [1].

Huang s sodel. [16] je nanesel encima holesterol
oksidazo in holesterol esterazo na povr{ino SPE-elek-
trode, ki je bila `e modificirana z nanodelci zlata. Pri
meritvah je pri{lo do hidrolize holesterola in nastanka
vodikovega peroksida, kar je obenem reduciralo
srebrove ione v raztopini in omogo~ilo nanos srebra na
modificirano SPE. Pri analizah je bila uporabljena
metoda anodne inverzne voltametrije in kot elektrolit
me{anica 0,1 M HNO3 in 0,6 M KNO3. Ugotovljeno je
bilo, da je vrednost analiziranih srebrovih ionov line-
arno odvisna od koncentracije holesterola v vzorcu. To
velja za obmo~je 5–5000 μg/mL holesterola z vred-
nostjo R2 = 0,9983. Dolo~en LOD je bil 3,0 μg/mL.
Pripravljena elektroda je specifi~en, obnovljiv, to~en
in natan~en senzor za dolo~anje holesterola [16].

4 SKLEP

Enostavne, serijsko proizvedene, poceni in pre-
nosne elektrode so bile razvite za hitre in situ in in
vivo analize vzorcev. Gre za elektrode, pripravljene s
sitotiskarsko tehnologijo, SPE-elektrode (angl.
screen-printed electrode). SPE so namenjene enkratni
uporabi. ^e serijsko proizvedene SPE-elektrode niso
primerne za dolo~eno analizo, jih lahko spremenimo z
razli~nimi modifikatorji. Kot aktivni deli SPE in njeni
modifikatorji so bili preizku{eni `e nekateri materiali
(ogljik, zlato, nanodelci, encimi). SPE so uporabne za
analizo razli~nih spojin v vzorcih. V prihodnje je
razvoj in raziskovanje SPE usmerjeno v iskanje novih
materialov delovnih elektrod za nanos na podlago in
novih materialov podlag SPE-elektrod.
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